Аналитический комплекс анализа суспензий и модификаторов композитов 
Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометрическим детектированием LC-20AD Prominence фирмы SHIMADZU.  Может применяться для качественного и количественного анализа в биохимической, фармацевтической, пищевой промышленности. Цена договорная. 
Состоит из нескольких блоков:
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1) Система подачи элюента – прецизионный насос высокого давления – LC-20AD, серийный номер L20105479051, 2016 г.
2) Блок для создания градиента по низкому давлению LPGE, серийный номер L20265463272, 2016 г
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3) Системный контроллер CBM-20A, серийный номер L20235478219, 2016 г.
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4) Дегазатор DGU-20A3R, серийный номер L20695362504, 2016 г.
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5) Масс-спектрометрический детектор LCMS-2020, серийный номер O10155470154 + источник химической ионизации APCI-2020, серийный номер O10205400438, 2016 г.(встроен в масс-спектрмоетр, до «шильдика» не добраться без разбора оборудования, фото прилагается)
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6) Генератор азота Peak Scientific NM-32LA, серийный номер A16-09-005, 2016 г.
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 7) Насос вакуумный двухступенчатый пластинчато-роторный Edwards E2M28
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Установка подразумевает использование ЛВЖ, поэтому эксплуатируется  в исследовательских лабораториях - помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03.
Общие габариты установки :
 420х360х250 мм  - блоки Насос+Дегазатор+Контроллер
750х520х340 мм – масс-спектрометрический детектор
750х720х600 мм – генератор азота
550х360х170 – вакуумный насос.
Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 25°С, относительной влажностью до 75 %.
Питание оборудования - 220 В, 50 Гц. Общая потребляемая мощность до 3,5 кВт.
Официальный дистрибьютор оборудования: ООО «Аналит Продактс», ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корп. 2, литера А, офис 9.08
Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08 Режим работы: 09.30–18.00 info@analit-spb.ru

На сегодняшний день оборудование не смонтировано и не запускалось в эксплуатацию с момента получения.
При попытке ввода в эксплуатацию в июле 2019г. было обнаружено, что в ИЦ не поступил  диск с программным обеспечением LabSolution LCMS SQ V5-86 EN, а также «ключ» с лицензией на ПО (серийный номер O1165400202).
Кроме того, необходимый для работы c данным прибором термостат СТО-20А (серийный номер L20235478219) приспособили для работы с жидкостным хроматографом с УВ-детектором (технологическая линия для отработки методики получения высших фуллеренов и их составляющих). 
Для работы всей установки  необходима как минимум закупка дорогостоящего ПО .
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